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P-Fibrinogen

Bakgrund

Fibrinogen cirkulerar i human plasma som prekursor till fibrin med
en koncentration av 2 -4 g/L (6-12 uM) (1). Fibrinogen ir ett stort
glykoprotein med en molekylvikt pa 340 kD som omvandlas till fibrin
genom trombin-medierad spjilkning. I processen frisitts
fibrinopeptiderna A och B varvid det bildade fibrinet polymeriserar
spontant och tviarbinds till ett mekaniskt stabilt fibrinkoagel under

inverkan av faktor XIIIa.

Svar/Tolkning/Bedomning

Arftliga bristtillstdnd 4r timligen séllsynta (afibrinogenemi,
hypofibrinogenemi, dysfibrinogenemi). Aven om blédningsproblem
dr den vanligaste komplikationen, kan dysfibrinogenemi ocksa vara
associerat till trombossjukdom. Forvarvade bristtillstand ses
temporart vid allvarlig blodning och vid disseminerad intravasal
koagulation (2). Vid nedsatt leverfunktion kan fibrinogen vara séankt
pa grund av nedsatt syntes. Fibrinogen ir en akutfasreaktant och
halten ar forhojd vid en rad tillstdnd, till exempel postope-rativt och
posttraumatiskt, vid kroniska inflammationer, tumoérer,
kollagenoser och graviditet. Fibrinogennivaerna 6kar ndgot med
aldern. Kliniska studier har visat att féorh6jda nivaer av fibrinogen ar

en riskfaktor for kardiovaskulédr sjukdom.
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Metodik/matprincip

Metoden ar baserad pé den s.k. Clauss-principen (3-6) med en optisk
koagulationstidsbestamning. Vid tillsats av trombin i 6verskott till
plasma blir koagulationstiden proportionell mot

fibrinogenkoncentrationen i plasman.

Interferenser och felkallor

Ingen interferens av Hemolys vid Hb <5,0 g/L (H-index 5), lipemi vid
intralipid 1,71 <g/L (L-index 5). I-index for bilirubinemi ej tillimpligt
(bilirubin 1026 pmol/L).

Vid mycket laga koncentrationer av fibrinogen kan metoden paverkas

av lagre nivaer av hemolys, ikterus och lipemi (8).

Intravends tillforsel av syntetiska kolloider (dextran och
hydroxyetylstirkelse (HES)) kan interferera med en optisk Clauss-

metod och resultera i falskt forhéjda fibrinogenresultat (7).

Matomrade

Fibrinogen 0,3 -9,0g/L
Provresultat <0,8 g/L kors automatisk om med annan spadning.

Provresultat >4,5 g/L kors automatiskt om med annan spidning.

Detektionsgrans
0,3g/L
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Matosakerhet

CS-2500. Mellandagsimprecision (CVms) uppmaitt under inkérningen
20211 Ystad.

Niva Fibrinogen g/L Imprecision (CVms) % n
1,2 22-39 30
2,4 22-35 30

CS-5100 Mellandagsimprecision (CVms) uppmétt under inkérningen
2013 i Lund.

Niva Fibrinogen g/L Imprecision (CVms) % n
1,15 1,4-2,0 30
2,7 23-38 30

Ackrediteringens omfattning

Nival,1g/L:CVms 6%, Niva2,5g/L:CVms6%  (Skane 2024-01-26)

Sparbarhet

WHO 09/264
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